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                                                                                                 Wszyscy uczestnicy postępowania                                        

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: 

„DOSTAWA TOMOGRAFU OPTYCZNEGO (OCT) DO TYLNEGO ODCINKA OKA 

Z MODUŁEM JASKROWYM, OPCJĄ ANGIO OCT, WBUDOWANĄ KAMERĄ 

DO ANGIOGRAFII FLUOROSCEINOWEJ I STOLIKIEM ELEKTRYCZNYM”
Nr sprawy - ZP/10/2017                                                                                                                                      
PYTANIA I WYJAŚNIENIA                                                                                                                                                       

                    Informujemy, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęło pytanie do Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia, następującej treści :

Dotyczy wymaganych parametrów stolika elektrycznego pod urządzenie

Czy Zamawiaczy dopuści regulowany elektrycznie stolik elektryczny, który jest specjalnie dedykowany pod oferowane z blatem o wymiarach jak na poniższym rysunku oraz z przyciskami sterowania wysokością umieszczonymi na blacie od strony operatora?
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Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowany stolik pod urządzenie.
                                                                                                    Dyrektor Szpitala
                                                                                         Prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
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